
技术标准和服务要求

一、技术要求

（一）具体技术指标要求

详见技术参数表

（二）样品要求

无

（三）实施人员要求

无

（四）生产及安装调试等要求

1.合同生效后，中标方配合医院做好安装场地等基础设

施后安装；

2.配合做好符合国家、行业标准、规范安装且保证医

疗楼的正常临床用气。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1．合同生效后，中标方配合医院做好安装场地等基础

设施后安装。

2．交货地点：甘肃省酒泉市

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

1. 西北有维修机构和技术人员，配件供应充足。

2. 免费保修 3 年。。

3. 培训：现场对使用及维修人员进行技术培训。

4. 维修响应时间≤24 小时。



（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于

保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求

人民币（含税）

（四）其他项目个性化要求

无

三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求

医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证。

（二）投标人需准备资料要求

营业执照、医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备

案凭证、安装调试方案。

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

安装调试后根据临床用气实际现场验收。

（二）付款方式

配合做好符合国家、行业标准、规范的验收合格后分期

付款，验收合格后付 95%，保修期结束后付 5%。
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